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VERBALE DI COLLAUDO

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 11,30 presso il laboratorio di
chimica organica e biologia dell'IIS "Da Vinci - De Giorgio" di Lanciano, si è riunito il gruppo di
lavoro per effettuare il collaudo del materiale necessario alla realizzazione del progetto PON
FESRI'ESR - "F.U.R.T.H.E.R" relativo alla fomitura della Determina Dirigenziale n. 85 per un
importo totale di fornitura di euro di € 29.011,60 (ventinovemilaundici/60)IVA compresa; CUP:
c44F18000030006 .

Sono presenti i Sigg.:
1) Saverio de MAGISTRIS
2) Giovanni Orecchioni

La ditta fomitrice ha proceduto alla consegna dell'attrezzatura, di cui alla seguente fomitura, attraverso
vettore.

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e

funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano
nella tabella seguente:

Ministeó dell'ldruzise. dell'Università e ddla Ricilm
Dipariirunlo p€r la programmazione e la Ge$ion€ dolle

Ri6or68 Umme, Finanziilie g Slrumtrlali

Drezìooe Gensale pBrint8trenli in matera d Edilizia

Scolaslica per la ge$otìe d6i Fondì Strutfurali per

l'lstruzime o per I lmovaziore Digitale

Uflich lV

Collaudatore incaricato
Dirigente Scolastico

LOTTO N.1 DENOMINAZIONE DEL
LOTTO

ELEMENTI CIG

"ACQUISTO HPLC,
SISTEMA COMPLETO, PER
LABORATORIO DI
CHIMICA

COME DI SEGUiTO
RIPORTATI

2202445D2C

Di seguito è riportata tutta la fornitura e l'esito del collaudo.







TIPO DI ATTREZZATURA COLLAUDATA QUANTITÀ VERIFICA

POMPA QUATERNARTA VL (rD G711A): t CONFORMT

Attività di controllo svolte:
coNTROLLO r NG RESSO/USCTTA

SOLVENTE; SCARICO DEL

SOLVENTE; CONN ESSION E LAN;

MONITORAGGIO E CONTROLLO

DELLA PRESSIONE

FORNO MCT (rD G7116A) 1,

CONFORME

Attività di controllo svolte:
CO NTROLLO TERM OSTATI CO

RTVELATORE DAD (rD G711sA) T
CONFORME

Attività di controllo svolte:
CONTROLLO DELL'INTENSITA, E

CALIBRAZIONE SPETTRALE

VERIFICA CONFORMITA, DELLE COLONNE C18 2

CONFORME

Dalla ricognizione generale della fornitura è risultato che:

a) Gli articoli controllati corrispondono per caratteristiche tecniche e

dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa

fa riferimento;
b) La fornitura è conforme a quanto richiesto;

d) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

La commissione pertanto, ha considerato la perfetta effi.cienza dei materiali predetti, che sono risultati
qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti
che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Le operazioni di collaudo si chiudono alle ore 14.30
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